附件：
全自动化学发光分析仪技术参数
1. 基于均相化学发光原理，用于临床检测分析，兼顾基础医学研究。
2. 测试速度：每小时＞50 测试
3. [bookmark: _GoBack]样本位：常规样本位＞28个；尿液样本位＞6个
4. 试剂位：试剂位＞8个
5. 孵育位：介于50～70个之间
6. 样本量：介于2～120 uL之间
7. 测试项目：氧化低密度脂蛋白
8. 加样针：能实现液面探测和防撞
9. 试剂仓、底物仓冷藏功能；孵育盘、生化测量单元、发光读数站具有恒温功能
10. 定标:线性或非线性、单点或多点定标
11. 质控:一种或多种质控规则
12. 自动检测软件，无需人员干预
13. 配置主机1台，电脑1台，显示器1台
14. 加样针清洗:内外壁清洗功能
15. 含生化检测模块，波长:340 nm,570 nm，600 nm，700 nm，可选配2个波长
16. 吸光度范围:0～3.5Abs
17. 网络功能：有双向通讯功能，可连接LIS/HIS等
18. 测试选项：能够自由设置组合项目、计算项目等
